STUDI PERBANDINGAN PENENTUAN KADAR ION TEMBAGA(II)DENGAN METODE TITRASI POTENSIOMETRI CARA IODOMETRI DAN CARA KOMPLEKSOMETRI by SURYONO, 088810542
STUDliJERBAN'DIN'GAN' 

PENENTUAN KADAR ION' TEMBAGA(II) 

DENGAN METODE TlTRASI POTEN.IOMETRI 

CARA IODOMETRI DAN CARA KOMPLEKSOMETRI 

• 
- -~,--. 
MILl ... 
PERPUSTAKAAc­SKRIPSI I·UNIVERSITAS Al;.(i...~4'_ .' 
t SURABAYA 
MP. K29 7h3 
5-ur 
S 
Oleh: 
SURYONO 
HIM. 088810542 
JUAUSAN KINIA 
OEPARTEMEN PENDIDICAN DAN KEBUDAYAAN 
FAKUl TAS MATEMATIKA DAN LMU PENGETAtlJAN ALAM 
UNIVERSITAS AlRLANGGA 
SURABAYA 
1993• 

._.--------_.__._-----~--~ 
IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI Studi Perbandingan... SURYONO
ST"UuI PEK.tlANDINGAN 
PENENTUAN KADAR ION TElVIBAGA(II) 
DENGAN IVIETODE TITRASI POTENSIOl\tIETRI 

CARA IODOl\·'1E.TRI DAN CARA KOIVIPLEKSOIVIETRI 

• 
,SKRIPSI , l 
~ 
Diajukao Uotuk Me[engkapi Tugas Akhir Dan I 
~lemenuhi Persyaratan Untuk l\lencapai 
Gelar Sarjana Klmia Pada FMIPA 
Universitas Airlangga 
Surabaya 
Oleh: 
SllRJ"'ONO 
NIM. 088810542 
JURUSAN KIMIA 
. DlsetuJul o1.h I 
PftDbintbing I 
(Dr&. y. MH. Soeharsono) 
NIP. 130238925 
• 
IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI Studi Perbandingan... SURYONO
(.,~~ 
STUDI PERBANDINGAN 

PENENTUAN KADAR ION TEMBAGA(II) 

DENGAN METODE TITRASI POTENSIOMETRI 

CARA IODOMETRI DAN CARA KOMPLEKSOMETRI 

SKRIPSI 

Olch: 
SURYONO 
NIM. 088810542 

JURUSAN KIMIA 

Disetujui oleh I 

Petnbimbing I Pembitnbing n 

1 Soewandi J..s.) 
.130531781 
~ Ny. M.H. Soeharsono) 
NIP. 130238925 
~~~~:1~~~~~~ 
• 

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI Studi Perbandingan... SURYONO
ABSTRAK 
Telah dilakukan percobaan penentuan kadar ion temba­
ga(II) dengan metode titrasi pot.nsiometri cara iodomet~i 
dan cara kompleksometri. 
Pada metode titrasi potensiometri cara iodometri ion­
tembaga(II) direaksikan dengan larutan iodida berlebih, i-
odium yang dibebaskan dititrasi dengan larutan baku 
tio~ulfat. Pada metode titrasi potensiometri cara kom­
pleksometri larutan ion tembaga(II) pada pH larutan 6-7 
dititrasi dengan zat pengkelat EDTA. 
Kedua metode penentuan kadar ion tembaga(II) pada 
penelitian ini ternyata mempunyai perbedaan yang nyata 
secara statistik. Cara kompleksometri mempunyai ketelitian 
dan ketepatan yang lebih baik daripada cara iodometri 
khususnya untuk kadar sampel uji antara O,OOIM sampai 
0,1 M. 
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